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Definició 
Generador de descàrregues 
elèctriques portàtil amb bateries.  
 
Característiques bàsiques  
 
Monitor  
• Indicador de bon contacte de 

pales. 
• Pantalla amb memòria. 
• Indicació a la pantalla de la 

freqüència cardíaca, derivació, 
senyal d'ECG i energia 
seleccionada per desfibril·lar. 

 
Desfibril·lador  
• Detecció de l'ECG a través de 

les pales. 
• Sistema d'autocomprovació de 

càrrega i descàrrega. 
• Indicador lluminós de carrega o 

preparat per descarregar. 
• Mecanisme de seguretat que 

descàrrega automàticament 
quan trena un elèctrode o quan, 
durant un cert temps no és 
descarregat. 

• Rang d’energies fins a 200J 
aproximadament 

 
Registrador    
• Registrador automàtic d’un canal 

amb memòria i capacitat de 
diagnòstic. 

• El registrador ha d’indicar : hora, 
data, derivació, mida ECG, 
freqüència cardíaca i paràmetres 
de desfibril·lació. 

• Registre de successos del 
registrador. 

 
Altres a considerar  
• Equip lleuger de fàcil transport 
• Ubicació de les pales 

pediàtriques, de tal manera que 
sigui difícil la seva pèrdua. 

 
Accessoris bàsics  
• Pales per adults  i pediàtriques. 
 
Normativa obligatòria  
• Legislació vigent i altres normes 

aplicables obligatòriament. 
 
 


